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1 V CC L2 L3 L4 

L1 -0,15 -0,06 -0,03 

L2 
 

0,29 0,09 

L3 
  

0,01 

10 V CC L2 L3 L4 

L1 -0,06 -0,13 -0,23 

L2 
 

-0,19 -0,25 

L3 
  

-0,17 

100 V CC L2 L3 L4 

L1 0,04 -0,05 0,22 

L2 
 

-0,21 0,26 

L3 
  

0,33 

1 V CA  
40 Hz 

L2 L3 L4 

L1 -0,17 0,18 0,09 

L2 
 

0,77 0,26 

L3 
  

-0,05 

10 V CA  
40 Hz 

L2 L3 L4 

L1 -0,13 0,18 0,07 

L2 
 

1,07 0,21 

L3 
  

-0,07 

100 V CA 
40 Hz 

L2 L3 L4 

L1 -0,93 0,40 -0,01 

L2 
 

1,80 0,83 

L3 
  

-0,35 



 

 

 

1 V CA 
1 kHz 

L2 L3 L4 

L1 -0,40 0,08 -0,13 

L2   0,73 0,20 

L3     -0,22 

10 V CA 
1 kHz 

L2 L3 L4 

L1 -0,47 0,00 -0,20 

L2   0,63 0,16 

L3     -0,23 

100 V CA  
1 kHz 

L2 L3 L4 

L1 N/P 0,03 -0,22 

L2   N/P N/P 

L3     -0,31 

3 A CA  
55 Hz 

L2 L3 L4 

L1 0,17 0,15 0,06 

L2   -0,08 -0,11 

L3     -0,06 

3 A CA  
1 kHz 

L2 L3 L4 

L1 N/P 0,20 0,05 

L2   N/P N/P 

L3     -0,12 

1 A CC L2 (*) L3 (*) L4 

L1 (*) 0,37 0,44 0,30 

L2 (*)   0,16 0,04 

L3 (*)     -0,04 



 

 

 

100 Ω L2 L3 L4 

L1 -0,01 -0,85 0,04 

L2   -3,42 0,07 

L3     0,88 

100 kΩ L2 L3 L4 

L1 0,19 0,04 0,01 

L2   -0,33 -0,18 

L3     -0,03 

1 MΩ L2 L3 L4 (*) 

L1 0,11 0,05 0,19 

L2   -0,11 0,08 

L3     0,21 



 

 

 

1 V CC 
Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre  
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -8E-06 ± 6,4E-05 0,0000 1,1875 -0,10 SI 

L2 2E-06 ± 1,3E-05 0,0000 5,8462   0,21 SI 

L3 -4E-06 ± 1,6E-05 0,0000 4,7500 -0,12 SI 

L4 -5E-06 ± 7,6E-05 0,0000 1,0000 -0,04 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

-0,000022 12,78   
 

 

 

Media ponderada (V) -0,000002 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,000012 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima 
(V) 

0,000076 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 

10 V CC 
Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre 
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -4E-05 ± 0,00064 0,0000 1,1875 -0,09 SI 

L2 0 ± 8,2E-05 0,0000 9,2683 -0,15 SI 

L3 5E-05 ± 0,00025 0,0002 3,0400 0,11 SI 

L4 0,00019 ± 0,00076 0,0002 1,0000 0,22 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

0,00029 14,50   
 

 

 

Media ponderada (V) 0,00002 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,00010 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima 
(V) 

0,00076 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 



 

 

 

100 V CC 
Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre 
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,0025 ± 0,0069 -0,0028 1,1014 0,04 SI 

L2 -0,0028 ± 0,0015 -0,0142 5,0667 0,00 SI 

L3 -0,0021 ± 0,003 -0,0053 2,5333 0,20 SI 

L4 -0,0048 ± 0,0076 -0,0048 1,0000 -0,26 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

-0,0271 9,70   
 

 

 

Media ponderada (V) -0,00279 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,0016 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima 
(V) 

0,0076 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 

        

1 V CA  
40 Hz 

Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre 
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,001097 ± 0,002 -0,0012 1,1000 0,02 SI 

L2 -0,00075 ± 0,00064 -0,0026 3,4375 0,47 SI 

L3 -0,001478 ± 0,00069 -0,0047 3,1884 -0,41 SI 

L4 -0,001357 ± 0,0022 -0,0014 1,0000 -0,10 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

-0,0099 8,73   
 

 

 

Media ponderada (V) -0,00113 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,0005 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima 
(V) 

0,0022 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 



 

 

 

10 V CA  
40 Hz 

Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre 
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,01126 ± 0,02 -0,0124 1,1000 -0,07 SI 

L2 -0,0085 ± 0,0059 -0,0317 3,7288 0,15 SI 

L3 -0,01492 ± 0,0012 N/P N/P -0,76 NO 

L4 -0,01337 ± 0,022 -0,0134 1,0000 -0,15 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

-0,0575 5,83   
 

 

 

Media ponderada (V) -0,00986 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,0065 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (V) 0,0220 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

3 
 

  
 

        

100 V CA 
40 Hz 

Desviación de 
indicación (V) 

Incertidumbre 
(V) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,125 ± 0,065 -0,1481 1,1846 -0,41 SI 

L2 -0,044 ± 0,058 -0,0584 1,3276 0,72 SI 

L3 -0,152 ± 0,015 N/P N/P -1,42 NO 

L4 -0,1242 ± 0,077 -0,1242 1,0000 -0,35 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (V) 

-0,3307 3,51   
 

 

 

Media ponderada (V) -0,09415 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(V) 

0,0380 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (V) 0,0770 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

3 
 

  
 



 

 

 

3 A CA  
55 Hz 

Desviación de 
indicación (A) 

Incertidumbre 
(A) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,00303 ± 0,0027 -0,0034 1,1111 0,12 SI 

L2 -0,0037 ± 0,003 -0,0037 1,0000 -0,10 SI 

L3 -0,00345 ± 0,0009 -0,0115 3,3333 -0,05 SI 

L4 -0,00326 ± 0,0029 -0,0034 1,0345 0,04 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (A) 

-0,0219 6,48   
 

 

 

Media ponderada (A) -0,00339 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(A) 

0,0009 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (A) 0,0030 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 

        

3 A CA  
1 kHz 

Desvío de 
indicación (A) 

Incertidumbre 
(A) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 -0,00234 ± 0,0027 -0,0025 1,0741 0,13 SI 

L2 N/P N/P N/P N/P N/P SI 

L3 -0,0029 ± 0,0009 -0,0093 3,2222 -0,14 SI 

L4 -0,00255 ± 0,0029 -0,0026 1,0000 0,06 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (A) 

-0,0144 5,30   
 

 

 

Media ponderada (A) -0,00272 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(A) 

0,0009 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (A) 0,0029 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

3 
 

  
 

        



 

 

 

1 A CC 
Desviación de 
indicación (A) 

Incertidumbre 
(A) 

Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 (*) 2,5E-05 ± 0,0004 0,0000 1,0750 0,35 SI 

L2 (*) -0,00013 ± 0,00014 -0,0004 3,0714 -0,05 SI 

L3 (*) -0,00017 ± 0,0002 -0,0004 2,1500 -0,21 SI 

L4 -0,00015 ± 0,00043 -0,0002 1,0000 -0,06 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada (A) 

-0,0009 7,30   
 

 

 

Media ponderada (A) -0,00012 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(A) 

0,0001 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (A) 0,0004 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 

        

100 Ω 

Desviación 
de indicación 

(Ω) 

Incertidumbre 

(Ω) 
Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 0,0022 ± 0,028 0,0023 1,0357 0,00 SI 

L2 0,0026 ± 0,0049 0,0154 5,9184 0,04 SI 

L3 0,0263 ± 0,0049 N/P N/P 3,01 NO 

L4 0,0004 ± 0,029 0,0004 1,0000 -0,06 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 
ponderada 

0,0181 7,95   
 

 

 

Media ponderada (Ω) 0,00227 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(Ω) 

0,0063 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (Ω) 0,0290 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

3 
 

  
 



 

 

 

100 kΩ 
Desviación de 

indicación (Ω) 

Incertidumbre 

(Ω) 
Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 0,0034 ± 0,02 0,0036 1,0500 0,05 SI 

L2 -0,001 ± 0,011 -0,0019 1,9091 -0,30 SI 

L3 0,0026 ±0,0013 0,0420 16,1538 0,11 SI 

L4 0,0032 ± 0,021 0,0032 1,0000 0,04 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 

ponderada (Ω) 
0,0469 20,11   

 

 

 

Media ponderada (Ω) 0,00233 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(Ω) 

0,0021 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (Ω) 0,0210 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 

        

1 MΩ 
Desviación de 

indicación (Ω) 

Incertidumbre 

(Ω) 
Desviaciones 
ponderadas 

Factor de 
ponderación 

En 
Participa en el 
cálculo de la 

media 

L1 4E-05 ± 0,00024 0,0000 1,1250 0,06 SI 

L2 0 ± 0,00026 0,0000 1,0385 -0,10 SI 

L3 2,8E-05 ± 6E-06 0,0013 45,0000 0,12 SI 

L4 (*) -3E-05 ± 0,00027 0,0000 1,0000 -0,21 SI 

 
 

 
   

  
 

 

 

Suma desviación 

ponderada (Ω) 
0,0013 48,16   

 

 

 

Media ponderada (Ω) 0,00003 
 

  
 

 

 

Incertidumbre ponderada 
(Ω) 

0,00001 
 

  
 

 

 

Incertidumbre máxima (Ω) 0,00027 
 

  
 

 

 

Número de laboratorios 
participantes de la media  

4 
 

  
 



 

 

 

 

 

 


