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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N"* 84852 /19 

Este certificado se expde de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE 
ACREDITACION y el titut r del Laboratorio de Calibración. 
Este certificado de calibr iclón documenta la ti'azabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las 
unidades físicas de medie a en concordancia con el Sistema Intemaclonal de Unidades (SI). 
Este certificado no podrá ier reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por 
escrito del OAA y de EDA 
Certificados de callbracló i sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del 
instrumento a intervalos a }ropiados. 

INSTRUMENTO: Un 

aproximadamente SOmm 

FABRICANTE: Madg^Tech 

MODELO: OctRTD 

RANGO: (- 200 a + 20p)"C 

N« DE SERIE: M7807 

I D E N T I F I C A C I Ó N DE 

DETERMINACIONES 

adquisidor de datos de 8 canales. Sensores contenidos en una vaina metálica de 

te longitud y Smm de diámetro. 

USUARIO: AD08 

REQUERIDAS: C A L I B R A C I Ó N 

PROCEDIMIENTO Al >LICADO: ED - T - 04 

METODO DE CALIB ^ C I Ó N : El Instrumento fue calibrado Introduciendo el sensor en un bloque seco de 
temperatura estable, junt i con una termorresistencia patrón. Se realizaron diez mediciones por cada punto de 
calibración, a partir de las, :uales se determinó la temperatura del punto a calibrar. 

C A L I B R A C I Ó N REALIZADA EN: EDACI S R L 

FECHA DE RECEPC ON INSTRUMENTO: 26 de marzo de 2019 

FECHA DE C A L I B R É C I Ó N Ó M E D I C I Ó N : 27 de marzo de 2019 

FECHA DE E M I S I Ó N 

N U M E R O D E P A G I N : \S D E L C E R T I F I C A D O Y A N E X O S : 10 

C L I E N T E : EDACI 8. 

D O M I C I L I O : Cn 

P A I S : Argentina 

L 

5l. Lynch 2684 

DEL CERTIFICADO: 08 de mayo de 2019 

LOCALIDAD: San Justo 

Los resultados consignados se refieren exclusivam 
Esta prohibida la repnDducción parcial del presente 

nte a la muestra recibida y EDACI SRL decHna toda responsabilidad pw el uso indebido o iocorrecto que se hiciere de este informe, 
;ertiticado. 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N" 84852 /19 

Canal 1/TR38 

Ind icac ió idel 
P a t r ó I 

- 25.0 ^ 

4,9CÍ 

21,9^ 

37,01 

47,9Í 

79,9' 

104,8 

149,6; 

180,1 

I n d i c a c i ó n del 
Instrumento .̂ 

^ C o r r e c c i ó n de la r Ind icac ión 

- 24,94 

4,94 

22,03 

37,20 

48,25 

80,37 

105,43 

150,36 

180,97 

Parámetros de calibración: Offset = 0,48 ; Gain = 1 

0,13 

0.04 

0,12 

0,19 

0,27 

0,46 

0,62 

0.74 

0,78 

Incertidumbre 
Expandida 

±0,22 

±0,06 

±0 ,06 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

±0,17 

±0,17 

±0,18 

Los resultados consignados se refieren exclusivamenu 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente ce 

a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso irKJebido o incofrecto que se hiciere de este informe, 
ficado. 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N" 34852/19 

Canal2/TR39 

Ind icac ió 
P a t r ó 
"C 

ide l 
1 

I nd icac ión del 
Insfrumento 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

Incertidumbre 
Expandida 

-25,C 7 - 24,80 -0,27 ±0.22 

4,91 4,90 0,01 ±0.06 

21,9 21,92 -0,01 ±0,06 

37.0 37,05 -0,04 ±0,06 

47,9£ 48,08 -0,09 ±0,06 

79,92 80,10 -0,18 ±0,06 

104,8 105,10 -0,29 ±0,17 

149,6 150,07 -0,45 ±0,17 

180,1 180,84 -0,65 ±0,18 

arámetros de calibración: Offset = 0,56 ; Gain = 1 

Los resultados consignados se refieren exdusrvamenta i ta muestra recibida y EDACI SBL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hciere de este inlorme 
Esta prohibida la reproducción parcial deí presente ceri icado. 



GDQC 
EMPRESA DÉ ALÍTOMATIZACI N 
Y CONTROL INDUSTRIAL 

y/ Admir.s-'aiicn •. Labo-ar- •_ 2nei Lgxn 2684 
Pbrra • U-xi L.nc-282" Bl 754CRR 

Prüvde Bucos Aires - Argentina 
Te Tíi i i54i 11 • 4441-0614 Lineas Rotativas 

email- .-enias'Sedaci.coni 

www.edaci.com 

Página 4 de 10 

CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N" 84852 /19 

Canal3/TR40 

Ind icac ió 
Patró 1 

hdel 

í,91 

-25 

4 

21,9 

37,0 

47,9S 

79,9 

104,8 

149,6 

1S0,1Í 

Parámetros de calibración: Offset = 0,49 ; Gain = 1 

I nd icac ión del 
Instrumento 

-25,10 

4,93 

22,05 

37,25 

48,30 

80,45 

105,51 

150,40 

180,66 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

0,03 

-0,02 

-0,14 

-0,23 

-0,31 

-0,54 

-0,70 

-0,78 

-0,47 

Incertidumbre 
Expandida 

±0,23 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

±0,17 

±0,17 

±0,18 

Los resultados consignados se refieren exclusivamenté i la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso inddsido o incorrecto que se hiciere de este informe. 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente cert cado 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N" 84852 /19 

Canal4/TR41 

Ind icac ió l i del 
Pat ró l i 

"C 1 

I nd icac ión del 
Instrumento 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

"C 

Incertidumbre 
Expandida 

°C 

- 25,06 -0,01 ±0,22 

4,91 4,90 0,01 ±0,06 

21,91 22,00 -0,09 ±0,06 

37,01 37,18 -0,17 ±0,06 

47,99 48,24 -0,25 ±0,06 

79,93 80,38 -0,46 ±0,06 

104,8j 105,44 -0,63 ±0,17 

149,6j 150,36 -0,74 ±0,17 

180, lá 181,08 -0,89 ±0,18 

Parámetros de calibración: Offset = 0,58 ; Gain = 1 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incofrecto que se hiciere Oe este informe. 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certiítado. 
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Canal5/TR42 

I n d i c a c i ó h del 
P a t r ó L 

Ind icac ión del 
Instrumento 

«c 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

*C 

Incertidumbre 
Expandida 

- 25,0F - 24,84 -0.23 ±0,22 

4,9l| 4,93 -0,02 ±0,06 

21,92 21,96 -0,04 ±0,06 

37,0^ 37,08 -0,07 ±0,06 

47.99 48,11 -0,12 ±0,06 

79.921 30,16 -0,24 ±0,06 

104,81^ 105,17 -0,36 ±0,17 

149,63 150,11 -0,48 ±0,17 

180,19 181,01 -0,82 ±0,18 

Parámetros de calibración: Offset = 0,53 ; Gain = 1 

Los resultados consignados se refieren excluyvamente ala muestra recibida y EOACi SRL declina toda responsabilidad por el uso irxfebido o incorrecto que se fiiciere de este informe. 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente cer1itt4do. 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N** 84852 /19 

Canal6/TR43 

Ind icac ió i del 
Pa t ró 

- 25,0r 

4,91 

21,91 

37,01 

47,99 

79,92 

104,8 

149,6 

180.19 

I nd icac ión del 
Instrumento 

- 25,22 

4,91 

22,07 

37,30 

48,37 

80,58 

105,65 

150,11 

180,91 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

**C 

0,15 

0,00 

-0,16 

-0,29 

-0,38 

-0,66 

-0,84 

-0,48 

-0,72 

Incertidumbre 
Expandida 

±0,22 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

±0,06 

+ 0,06 

±0,17 

±0,17 

±0,18 

irámetros de calibración: Offset = 0,56 ; Gain = 1 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a | 
Esta prohibida la leproducción parcial del presente ceritfic 

muestra recibida y EDACI SRL aeclina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe, 
¡do. 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N Nf 84852 / 19 

Canal7/TR44 
Ind icac ió l ) del 

Pa t róA 

*c 1 

I nd icac ión del 
Instrumento 

,̂  C ó r r e c c i ó n de la 
ind icac ión 

*c 

Incertidumbre 
Expandida 

-c 
- 25,0F -25,09 0,02 ±0,22 

4.9lj 
i 

4,96 -0,05 ±0,06 

21,93 22,10 -0,18 ±0,06 

37,0l| 37,30 -0,29 ±0,06 

47,99! 48,37 -0,38 ±0,06 

79,921 80,55 -0,63 ±0,06 

104,8Íl 105,64 -0,83 ±0,17 

149,62} 150,56 -0,94 f ±0,17 

180,léj 181,13 - 0,94 ¥ ±0,18 

i r á m e t r o s de c a l i b r a c i ó n : Offset = 0,59 ; Gain = 1 

L D S resultados consignados se refieren exclusivamente a || muestra recibida y EDACI SRL dedina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hldere de este informe. 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certifitaóo. 
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CERTIFICADO DE C A L I B R A C I Ó N N" 84852 /19 

Canal8/TR45 

Ind icac ió 
P a t r ó 

°C 

ide l 
1 

I n d i c a c i ó n del 
Instrumento 

C o r r e c c i ó n de la 
Ind icac ión 

Incertidumbre 
Expandida 

"C 
-25,0 - 25,18 0,11 ±0,22 

4,91 4,88 0,03 ±0,06 

21,9' 22,01 -0,10 ±0,06 

37,0- 37,22 -0,21 ±0,06 

47.9Í 48,28 -0,29 ±0,06 

79.92I 80,45 -0,53 ±0,06 

104,81^ 105,53 -0,72 ±0,17 

149,62 150,44 -0,82 ±0,17 

180,19 180,97 -0,78 ±0,18 

(arámetros de calibración: Offset = 0,54 ; Gain = 1 

R E S O L U C I Ó N : 0,01°C 

OBSERVACIONES: 
TEMP. AlVIBIENTt: 20.5°C±1°C H.R.A.; 5 2 % H R ± 6 % H R 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a fe muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o irrcorrecto que se htctere de este informe. 
Esta prohibida ía reproducción parcial del presente certifiitdo. 
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La temperatura s e g ú n h 
"Corrección de la Indícacíi 
La incertidumbre expandí] 
factor de cobertura k=2 
aproximadamente el 95%] 
35051:2004. 
El valor "Indicación del \ni\ 
la planilla de uso interno 5.| 
La trazabilidad puede ser 

ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la "Indicación del Instrumento" y la 

a de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
ue, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 

imento" es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registrados en 
/ I . 
isuallzada desde nuestra página web www.edaci.com 

PATRONES UTIUZAdOS: 

INSTRUMENTO 1 IDENTIF. MARCA N» SERIE N* CERTIFICADO 
FREC. 
CAL. 

TERMOMhlRO DIGITAL 11 Tnn-Ji-aMai ni 
CON TERMORRESISTENCIA |l ' "'^ *-f^nf\L ui LEYRO 

Indicador 
201709290857 

Sensor 
317702-L 

038559 ENAC OCTUBRE 2017 24 
MESES 

TERMOHIGROMETRO 1 TH 37 TFA 6436 73104 EDACI á c T U B R E 2017 24 
MESES 

Dto. ^ ^ I ^ l í b r a c l ó n 
R o b e ^ Í T a r g h e t t a 

Jefe División Labo atónos 
G e r m á n Romano 

•^'>r.-FP 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente ala muestra reabida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por ^ uso indebido o incorrecto que se hiciere de este intonr*. ^ ĵ̂ j 
Esta prohibida ía reproducción pardal del presente certiaado. 


