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CERTIFICAOO DE CALIBRACIÓN N<* 65784 /13 

se 
el 

Este certificado 
ACREDITACION 
Este certificado c 
unidades físicas c 
Este certificado n 
escrito del OAA y' 
Certificados de cé 
instrumento a Int^ valbs 

G i 

expide de acuerdo al convenio estabjecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE 
titular del Laboratorio de Calibración, -^-^y 

calibración documenta la trazabilldad a ibs pacones nacionalés, los cuales representan a las 
rnedida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI), 
podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya ot^tenldo previamente permiso por 
e ÉDACl. 

^ibrbclón sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del 
apropiados. 

INSTRUMENTIP: Un datalogger calibrado en temperatura y humedad relátiva. 

FABRICANTE C E M 

MODELO: DT- 171 

RANGO: Temf ara tura: (- 40 a + 70)°C ; Humedad relativa: (O a 10Q)%HR 

12C25638 

bu D E USUARIO: USB 31 

O N E S REQUERIDAS: CALIBRACIÓN 

N° DE SERIE: 

IDENTIFtCAC 

DETERMINAC 

PROCEDIMIEIITÓ APLICADO: E D - T - 04 / E D - TH - 01 

ALIBRACIÓN: El instrumento fue calibrado introduciéndolo en una cámara de temperaUira y 
jurólo con un termómetro y un termohigrómetro patrones. Se realizaron diez mediciones para 

METODO DE 
humedad estable 
cada punto de ca Ibrabión, a partir de las cuales se determinó la temperatura y humédad del punto a calibrar. 

FECHA DE Ri CE PCIÓN INSTRUMENTO: 07 de octubre de 2016 

FECHA DE C/ LIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 12 de octubre de 2016 

FECHA DE EMIslóN DEL CERTIFICADO: 13 de octubre de 2016 

NUMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 3 ^ 

EDĴ CI CLIENTE: 

DOMICI 

PAIS: 

Los rfeuljtíclos consi' 

Esta pníiibida la repi 

se refieren 

icción parcial d 

S. R. L. 

,10: GneL Lynch 2684 

Argentina 

LOCALIDAD: San Justo 

•^duóivamente a la muestra recibida y EDACI SRL dechna toda responsabilidad por el uso 

pre; ente certlTicado. 

indebido o incorrecto que se hiciere de este intomne. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 65784 /16 

MODO TEMPERATURA 

Indicación del 
Instrumento 

*>C 

Corrección de la 
Indicación 

• --\^'^C 

Incertidum !)re 

0,5 

10,1 

20,0 

30,3 

^ - 0,5 

-0,1 

0,0 

-0,3 

± 0 , 7 5 

± 0 , 7 4 

± 0,74 

± 0,90 

: 

i -

MODO HUMEDAD RELATIVA 

Indicación del 
Instrumento 

%HR 

38,5 

56,8 

78,6 

Corrección de la 
Indicación 

%HR 

- 4 . 2 

-2.8 

- 4 , 3 

Temperatura de 
Referencia 

22,6 

22,6 

22,6 

Indértidumbre 

%HR 

± 5 , 0 

± 5 , 0 

± 5 , 0 

OBSERVACIOr ES 

TEMP. AMBIENTE: 22,6°C±rC H.R.A.: 

Soluciones de 

Cloairo de 

Nitrato de Magr 

Cloruro de Sodl 

saturadas utilizadas durante la calibración: 

Mag esto 

ai 

es 
esío 

Los resuttadV consignados se refieren 

Esta prohtbkfe la reproducción parcial d' 

55%HR±6%HR 

ccluí ivamente 

pre; ente 

a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso 

certificado. 

ndebido o incorrecto que se tiiciere de este informe. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N** 65784 /16 

El Valor VerdadE o de temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la Indicación del 
Instrumento y la cj srrbcción de la Indicación. 

sx^ndida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
•a k=2 que. para una Distribución normal, corresponde a unb probabilidad de cobertura de 

95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 

La incertidumbre 
factor de coberti 
aproximadamentE 
35051:2004. 
El valor Indlcaciór 
planilla de uso mli mo 5.4/1. 
La trazabilldad pu ide 

el 

del Instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registradas en la 

ser visualizada desde nuestra página web viAfifw.edaci.com 

Al instrumeni * no se le ha efectuado ningún ajuste o reparación 

PATRONES U 

INSTRUME IT 

TERMOMETRO I 
TERMORRESIS -ENCIA 

TERMOHIGRO 

TERMOHIGRO lET^íO 

lyZADOS: 

CON 

IET|^O 

IDENT1F. 

TD-03 

TH 14 

TH22 

MARCA 

FIneTek / 
EDACI 

TFA 

VAISALA 

SERIE 

1211813 

7898 

K2940014 

64466 

52974 

previa a la calibración. 

N** CERTIFICADO 

EDACI AGOSTO 
2016 

EDACI DICIEMBRE 
2014 

FM-102-17008 DICIEMBRE 

ción 
ñas 

FREC. 
CAL 

12 MESES 

24 MESES 

24 MESES 

Jefe División Laboratorios 
Germán Romano 

Los resultados consignados se refier»! 

Esta prohibida la reproducción parcial d' 

(duávamente a la muestra recibida y EDACI SRL dedina toda responsabilidad por el uso 

pre: ente certificada. 

ndebido o incorrecto que se hiciere de este inlorme, 


