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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 131013

Las mediciones involucradas en el presente certificado estan vinculadas con los patrones de medida mantenidos
en el INTI segun la legislacion vigente, las cuales representan a las unidades fisicas de medida en concordancia
con el sistema internacional de unidades (SI).

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por
escrito de EDACI.

Certificados de calibracién sin firma y aclaracién no seran validos. El usuario es responsable de la calibracién del
instrumento en los plazos que se considere necesarios.

INSTRUMENTO: Un manémetro digital.

FABRICANTE: Testo SE ii”mg‘-‘ ¢on 1ol Hei
MODELO: Testo 512 3 Firi‘n/%.
RANGO: (0 a 200) hPa rechd o¢ - /2 - Hz3

N° DE SERIE: AG240855/706

IDENTIFICACION DE USUARIO: MN 05

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED — MN - 02

METODO DE CALIBRACION: EI manémetro fue calibrado comparando la indicacién con la presion

indicada por un medidor de presion patron. Se realizaron ocho mediciones por cada punto de calibracién, a partir
de las cuales se determind la presion de referencia.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI S. R. L.
FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 29 de noviembre de 2023

FECHA DE CALIBRACION O MEDICION: 01 de diciembre de 2023
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 05 de diciembre de 2023
NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACIS. R. L.
DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL deciina toda responsabilidad por el uso indebido o incofrecta que se hiclere de este infarme;

ta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado



EDACI

EMPRESA DE AUTOMATIZACION
Y CONTROL INDUSTRIAL

Administracion y Laboratorio: CnéliLynch 2684
Planta 1: Cnel. Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Lineas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Pégina 2 de 2
CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 131013
Indicacion Indicaciéon | _
Patrén Indicacién | Correccién | Incertidumbre Patrén Indicacién | Correccion |Incertidumbre
Ascendente | Ascendente | Ascendente | Ascendente |Descendente | Descendente | Descendente | Descendente
kPa kPa kPa kPa (Ps kPa kPa kPa
0,00 0,00 0,00 0,0059 0,00 0,00 0,00 0,0059
6,89 6,89 0,00 0,0060 6,89 6,89 0,00 0,0060
13,78 13,78 0,00 0,0061 13,78 13,78 0,00 0,0061
20,67 20,68 -0,01 0,0063 20,67 20,68 -0,01 0,0063

RESOLUCION: 0,01 kPa

OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 20,2°C+1°C H.R.A.: 48 %HR £ 6 %HR

Fluido utilizado: Aire

La indicacién es el valor obtenido del instrumento a calibrar surgido del promedio de las carreras efectuadas en
sentido ascendente y descendente, registrados en la planilla de uso interno 7.2/2.

‘La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el
factor de cobertura k=2 que, para una Distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM
35051:2004."

La unidad de presion adoptada por el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el pascal (Pa). Se ha definido
1 bar = 1.0 E+05 Pa, 1 cmHg = 1.333 224 E+03 Pa, 1 inH20 = 2.490 889 E+02 Pa, 1 kgf / cm?= 9.806 65 E+04 Pa,
1 psi (Ibf / in?)= 6.894 757 E+03 Pa, 1 mmH20 = 9.806 65 E+00 Pa, 1 mmWs = 9.806 65 E+00 Pa,

1 mca = 9806,65 E+00 Pa

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web www.edaci.com

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO IDENTIF. | MARCA | N°SERIE N° CERTIFICADO Tk SN
222-7786-2 INTI
BALANZA MANOMETRICA BM 01 AMETEK 68135 SEPTIEMBRE 2023 48 MESES
TERMOHIGROMETRO TH 19 LUFT ---- 123196 EDACI ABRIL 2023 24 MESES
v/"__,/"' =5E : >
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Hs resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabillidad por el uso indebido o incomecto que se hiclere de este informe!

ia |a reproduccion parclal del presente certificado



